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Hastanemizin ihtiyacı olan RÖNTGEN CİHAZI BAK|M ONAR]M iŞi Malzeme a|ımı işi satın alınacaktır.
İlgiIendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, tek|ifinizde teslimat süresinin de biIdirilmesini arzfrica

Dikkat Edilecek Hususl8r ye Alım Şartlırı
EK:Teknik Şartname
Son Teklif Verme Tarihi:l0.06.2020 l0:00
l-Teklifedilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştüranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Ki
Kanununun ilgili hükumleıi uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadiIi vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklifveren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarfiçerisinde olacaktır. Kapalı zarfiçerisinde teslim edilmeyen teklifleı geçersiz olacaktır.

9_Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip l20 ( YüzYirmi) takvim günu içerisinde (Müasebe

biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapıIacaktır.

9-l'edarikçi İrnıa alımlna ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
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Gevaş DeVlet Hastanesi
Karşıyaka MahaIlesi l00.Yıl Caddesi
'Tll':0432 - 6122065 Fax6l2 20 66 e maiJ: ayhan.cevik l @saglik.gov.tr veya a_cevik65@hotmail.com

ederim.
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S.No Malzeme Adı Miktar Biriıni Birim Fivaıı ToplamTutar

I KODAK MARKA CR CIHAZI BAKIM ONARIMI Adet l



GEVAş DEVLET HAsTANEsi

cR ciHAzl BAK|M oNARlM

TEKNiK şARTNAMEsi

KAPsAM:

Xodak Directview cRg75 system Görüntüleme cİhaı|

seri No : 805055703952

a) Bu Şartname, Hastanemiz Rönt8en Biriminde yer alan Kodak Marka cR cihaz| Ve bu cihaza ait

aksesuarlarln belirtilen süreyle onarım ve arlzaslnln giderilmesine yönelik uy8ulanacak kriterlerin

belirlendiği bir teknik şartna medir.

b) Bu bakım onarım kapsamında Kodak Marka CR Cihazının;

-Çekilen Grafilerin Hastanemiz Hbys Sistemine aktarlmının sağlanması

-CR Cihazı Kalibrasyon işlem leri

-CR Cihazı PPM Tüp Baklml
-CR Cihazl Lazer Ayna Bakımı

işlemleri yapllacaktlr.

b) Bakım ve onarlm hizmeti mesai saatleri dahilinde 08:30-16:00 araslnda hizmet Verilecektir.

TlBBi ciHAZLAR|N BAK|M oNARlM, TEST VE KA8ULÜ :

a) Firma bakım esnasında yapacağı işleri |dareye yazılı olarak bildirir, bakımı yapı|acak cihazların

servis prosedürIeri veya cihaz bakım dokümanlar| ilgili Birimine teslim edecektir.

b) Baklm onarlm işlemleri mahalinde bir fiil bulunmasl zorunlu bölümün görevlisi ve hastanenin

Teknik Personel görevlisi ile Firma elemanınIn imzalayacağı formlar d üzen le necektir.

c) Baklm onar|m esnaslnda cihazda üretici taraflndan belirlenen kriterlerin dışında performansln

düştüğü veya fonksiyon kayıp edildiği tespiti halinde onarım işleri yapılmamış sayılır. Firma taraflndan

bakım sonrası cihaz çallşma performansl test edilecek ve çallşlr vaziyette teslim edecektir.

d) Firma, cihazln Sözkonusu normalVe stand by çalışma saatleri dahilinde tam kapasite ile çalışır

durumda olmasını sağlamakla Ve tam kapasite ile çallştr durumda teslim etmekle yükümlüdür.

e) Bakım onarlmlar kullanlclnln Ve hastanenin Teknik Personelinin gözetiminde yaplllr. Yapllan

işlemlere ilişkin "servis raporu" düzenlenir.

f) Firma yedek malzeme gerektirmeyen arlzayl 48 saat içinde gidermek (idarece belirlenen büyük

onarlmlar hariç) zorundadır.

g) Firma yedek malzeme gerektiren arlzayl 7(yedi) gün içinde gidermek (idarece belirlenen büyük

onarımlar hariç) zorundadır.

h) Firma arlza vaya update aşamasında kullanacağl tüm yedek malzemeleri ücretsiz temin edecektir.

l) Değişecek yedek parçalar, cihazln orijinalgörüntüsü ve işlevini bozmayacak şekilde olacaktlr.



a)

b)

c)

i) Arıza veya Bakım sonrasl idare söz konusu Tıbbi Cihal72 saat süre ile cihaz çalıştırllarak gözlem

altlna allr.

j) Gözlem süresi içinde aynı arızanın tekrarlamaması durumunda onarım kabul edilmiş olur.

s) Gözlem süresi içinde aynı arızanın tekrarlaması durumunda veya arıza giderme esnasında oluşan

başka bir arıza sebebiyle onarım geçersaz kabuledilir.

GARANTi ŞARTLARl:

Arıza durumunda yedek parça firma tarafından temin edilecek, temin edilen yedek parça ve

işçilik için 1 (bir) yılgaranti Verilecektir. Bu süre içinde aynı parçada sorun çlkması durumunda

firma ücretsiz olarak parçayı temin Ve montajla yükümlüdür.

Firmanın uzaktan veya direk olarak Tlbbi cihaza müdahalesi, hatalI yedek parça kullanlml V.b.

sebeplerle doğacak zarar ve ziyanln ile işietme zararlarlnı karşıla nmasında n sorumludur.

Baklm Ve onarımı yapllan Tıbbi cihaza ait Baklm prosedürleri madde madde servis tutanağlna

işlenecek, mahalinde bir fiil bulunması zorunlu bölümün 8örevlisi ve Klinik Mühendislik görevlisi

ile Firma elemanü tarafından imzalanacaktır.

R l5 KLE R:

a) Firma bakım esnasında, firma personelinin dozimetre kullanımı, can ve malgüvenlaği tedbirlerini

almak zorundadır.

b) Firma tarafından, Baklm onarlm Ve arlza amaçlı idareden teslim alınan cihaz; noksan Veya hatal|

sevk edilmiş, kusurlu ambala.jlama dolayısıyla hasara uğrayan cihaz veya yedek parçalar ya da montaj

sıraslnda Firmanln kusurundan dolayı hasara uğrayan cihaz Veya yedek parçalar, bütün masraflar

Firmaya ait olmak üzere ücretsiz olarak değiştirilecektir.

c) Firma onarlml yapılmak üzere idareden teslim aldlğı cihaz veya malzemeyi teslim aldıktan sonra

cihazda Veya malzemede oluşacak her türlü hasar Ve kaylptan sorumlu olacaktır

d) Firma, iş yeri çevresinde olabilecek kazaları derhalilgili yerlere bildirecektir.
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